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Datum 05.11.2019

Kundennr. 4100010118
PRUFBERICHT 1537268 - 255188
Auftrag 1537268 September: Flachbrunnen 9a, Untersuchung auf

Arzneimittelriickstande, PSM und PFT
Analysennr. 255188 Trinkwasser
Projekt 10300 TRINKWASSERUNTERSUCHUNGEN
Probeneingang 18.09.2019
Probenahme 17.09.2019 10:32
Probenehmer Montageservice Schilling Wolfgang Schilling
Kunden-Probenbezeichnung SW 429
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Entnahmestelle ZV Wasserversorgung Ampergruppe
. Flachbrunnen 9a
Objektkennzahl 4110783300548
Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV /
chemisch-technische und hygienische Parameter
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Perfluorierte Verbindungen (PFC)
Perfluoroctanséure (PFOA) ug/l <0,01] 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03(OB) u)
Perfluoroctansulfonséure (PFOS) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03(0OB) u)
Pharmazeutische Wirkstoffe
Acetylsalicylsdure (ASS) mg/! <0,00010 (NWG)™| 0,0003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
Atenolol mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 . 2017-07
Betaxolol mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 . 2017-07
Bezafibrat mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 . 2017-07
Bisoprolol mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Carbamazepin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Clenbuterol mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Clofibrinsaure mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
Cyclophosphamid mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Diazepam mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 . 2017-07
Diclofenac mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Etofibrat mg/I <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Fenofibrat mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Fenofibrinsaure mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Fenoprofen mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Furazolidon mg/I <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 . 2017-07
Gemfibrozil mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 ;. 2017-07
Ibuprofen mg/| <0,00010 (NWG)™| 0,0003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
Ifosfamid mg/I <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 ;. 2017-07
Indometacin mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Ketoprofen mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Metoprolol mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 . 2017-07
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Datum 05.11.2019
Kundennr. 4100010118
PRUFBERICHT 1537268 - 255188
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Metronidazol mg/I <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Naproxen mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Paracetamol mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Pentoxifyllin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Phenazon mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Pindolol mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Propranolol mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Propyphenazon mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Salbutamol mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Simvastadin mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Sotalol mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Terbutalin mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Antibiotika - Sonstige
Chloramphenicol mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Dapson mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Furazolidon mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Metronidazol mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Ronidazol mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Sulfadiazin mg/ <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Sulfamerazin mg/ <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Sulfamethazin (Sulfadimidin) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Sulfamethoxazol mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Trimethoprim mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Antibiotika - Makrolide
Clarithromycin mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Dehydrato-Erythromycin mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Erythromycin mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Oleandomycin mg/| <0,000025 (NWG)| 0,00005 DIN 38407-47 : 2017-07
Roxithromycin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Tylosin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Virginiamycin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Antibiotika - Penicilline
Amoxicillin mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Cloxacillin mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Dicloxacillin mg/l <0,00010 (NWG)™| 0,0003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
Nafcillin mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Oxacillin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Penicillin G mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Penicillin V1 mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Rontgenkontrastmittel
Amidotrizoesaure mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
lohexol mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
lomeprol mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
lopamidol mg/ <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
lopromid mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
lotalamins&ure mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
loxaglinséure mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
loxithalaminsaure mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
Steroidhormone
Estron mg/l <0,00010 (NWG)™| 0,0003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
17-alpha-Ethinylestradiol mg/l <0,00010 (NWG)™| 0,0003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)

Geschaéftsfiihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Eine Zweigniederlassung
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Datum 05.11.2019
Kundennr. 4100010118
PRUFBERICHT 1537268 - 255188
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
[17-beta-Estradiol Img/! | <0,00010 (NWG)™| 0,0003 | | | DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.) |

Antibiotika - Tetracycline / Fluorchinolone

Chlortetracyclin mg/I <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Ciprofloxacin mg/! <0,000030 (NWG)| 0,00005 DIN 38407-47 : 2017-07
Doxycyclin mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Enoxacin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Enrofloxacin mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Meclocyclin mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Norfloxacin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Ofloxazin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Oxytetracyclin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Tetracyclin mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Sonstige Untersuchungsparameter

Crotamitron mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Daidzein mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Diethylstilbesterol mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Estriol mg/l <0,00010 (NWG)™| 0,0003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
Heptabarbital * mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Hexestrol mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
lodipamid mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
Mestranol mgl/l <0,00010 (NWG)™| 0,0003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
Norethindron mgl/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Oxazepam mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Phenacetin mgl/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Primidon mg/ <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Temazepam mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
Tris-2-Chlorethylphosphat mg/l <0,00010] 0,0001 DIN 38407-47 : 2017-07
10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepin mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
17-alpha-Estradiol mg/| <0,00010 (NWG)™| 0,0003 DIN 38407-47 : 2017-07 (mod.)
4-Acetamidoantipyrin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
4-Aminoantipyrin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
4-Dimethylaminoantipyrin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 : 2017-07
4-Formylaminoantipyrin mg/| <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 . 2017-07
Acetylsulfamethoxazol mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-47 . 2017-07

mv) Die Bestimmung-, bzw. Nachweisgrenze musste erh6ht werden, da zur Analyse das zu vermessende Material aufgrund seiner

Probenbeschaffenheit verdiinnt werden musste.

TrinkwV: zuldssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der
DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser"
Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Die Probenahme erfolgte gem&R: DIN ISO 5667-5 : 2011-02
u) Vergabe an ein akkreditiertes Agrolab-Gruppen-Labor

Agrolab-Gruppen-Labore
Untersuchung durch

(OB) AGROLAB Standort Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, fir die zitierte Methode akkreditiert nach ISO/IEC 17025:2005,
Akkreditierungsurkunde: D-PL-14289_01_00

Methoden
DIN 38407-42 : 2011-03

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131
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Datum 05.11.2019
i Kundennr. 4100010118
PRUFBERICHT 1537268 - 255188
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Beginn der Priifungen: 18.09.2019
Ende der Priifungen: 16.10.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieSlich auf die Priifgegenstédnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemdal der mit lhnen schriftlich gemaf Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

Jak yr—

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
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Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

ZV WASSERVERSORGUNG AMPERGRUPPE
Josef-Kistler-Weg 20
82140 Olching

Datum 05.11.2019

. Kundennr. 4100010118
PRUFBERICHT 1537268 - 255188
Auftrag 1537268 September: Flachbrunnen 9a, Untersuchung auf

Arzneimittelriicksténde, PSM und PFT
Analysennr. 255188 Trinkwasser
Projekt 10300 TRINKWASSERUNTERSUCHUNGEN
Probeneingang 18.09.2019
Probenahme 17.09.2019 10:32
Probenehmer Montageservice Schilling Wolfgang Schilling
Kunden-Probenbezeichnung SW 429
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Entnahmestelle ZV Wasserversorgung Ampergruppe
. Flachbrunnen 9a
Objektkennzahl 4110783300548
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil | Nr. 10 TrinkwV)
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmittel (PSM)
[Tolylfluanid |mg/l \ <0,000050| 0,00005 | 0,0001 | | DIN 38407-37 : 2013-11_|
nicht relevante PSM-Metabolite
Desphenyl-Chloridazon mg/l 0,000035| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) mg/ <0,000020| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09

mv) Die Bestimmung-, bzw. Nachweisgrenze musste erh6ht werden, da zur Analyse das zu vermessende Material aufgrund seiner
Probenbeschaffenheit verdiinnt werden musste.

TrinkwV: zuléssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der
DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02
u) Vergabe an ein akkreditiertes Agrolab-Gruppen-Labor

Agrolab-Gruppen-Labore
Untersuchung durch
(OB) AGROLAB Standort Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, fur die zitierte Methode akkreditiert nach ISO/IEC 17025:2005,
Akkreditierungsurkunde: D-PL-14289_01_00
Methoden

DIN 38407-42 : 2011-03

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten
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Datum 05.11.2019
Kundennr. 4100010118
PRUFBERICHT 1537268 - 255188

Beginn der Priifungen: 18.09.2019
Ende der Priifungen: 16.10.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden geméaf3 der mit Ihnen schriftlich gemaf Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

J

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
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Seite 6 von 6
Ust./VAT-ID-Nr: Geschaéftsfihrer Eine Zweigniederlassung @‘@”‘@
DE 128 944 188 Dr. Carlo C. Peich der AGROLAB Labor GmbH e
Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg, jlacwrA ({ DAKKS
AG Landshut, HRB 7131 AN Deutsche
iy Akkreditierungsstelle

D-PL-14289-01-00



DOC-5-5130447-DE-P1

<
Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Moosstralie 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany i
Tel.. +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214 Your labs. Your service.
eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2019
Kundennr. 4100010118
Auftragsnr. 1537268

Anmerkungen zum Priifbericht

Analysennr. 255188

Far die als "nicht relevante Metaboliten" (nrM) eingestuften Stoffe gilt der Grenzwert der Trinkwasserverordnung
von 0,1 pg/l nicht, sondern es ist jeweils der (vorerst) dauerhaft duldbare "gesundheitliche Orientierungswert"
(GOW) heranzuziehen.

Nach einer Bewertung des Umweltbundesamtes [4] gelten folgende GOW:

nicht relevante Metaboliten (nrivi) Gow Einheit Bewertungsgrundlage
Desphenyl-Chloridazon 0,0030 mg/I [1]
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) 0,0010 mg/| [1]

Es gibt dann noch einen "voriibergehend hinnehmbaren Vorsorge-Mafinahmenwert" (VMW) von 10 ug/l. Bis zum
VMW dtrfen die GOWSs zeitlich begrenzt Gberschritten werden.

Bei Bedarf sollten Sie sich an die zustédndige Gesundheitsbehérde wenden.
M nrM - Empfehlung des Bundesumweltamtes vom 04.04.2008

[4] GOW fiir nrM -Wirkstofftabelle, Stand Januar 2017,
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/gowpsm20170111.pdf
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